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      Метою магістерської роботи є вдосконалення та значне 
підвищення ефективності електрокардіостимуляторівшляхом 
створення приладу для корекції порушень серцевого ритму
       Об’ єктом процес кардіостимуляції порушень серцевого 
ритму
   Предметом конструкція приладу для 
електрокардіостимуляції
       Задачі роботи: аналіз відомих кардіостимуляторів, 
дослідження методик та способів їх застосування 



Холтерівський монітор

Холтерівський монітор повинен мати певний набір характеристик:

1.Массогабаритні характеристики

2. Вбудований екран з можливістю відображення ЕКГ

3. Якість реєстрованого ЕКГ – сигналу. Найважливіша характеристика будь – якого 
кардіографу.

4. Зручність інтерфейсу програмного забезпечення

5. Функціональність та зручність використання
 

Окремими напрямками тривалого моніторування ЕКГ є кількісна оцінка 

варіабельності ритму серця (ВРС), відхилень сегмента ST, оцінка функції 

електрокардіостимулятора, тривалості та коливань інтервалу Q-T. Важливим 

напрямком еволюції методу стало поліфункціональне моніторування, при якому, 

крім ЕКГ, реєструють рівень артеріального тиску та інші фізіологічні параметри.



Артефакти
1.Погана підготовка шкіри обстежуваного.

2.Так званий сухий електрод (самостійне висихання гелю, яким насичена губка, що 

спричиняє контакт шкіри з металом чи висихання гелю у процесі накладання 

електрода).

3.Поганий контакт між складовими ланцюга: шкіра обстежуваного – електрод – 

провід – головний кабель – реєстратор.

4.Порушення проведення у проводі чи в головному кабелі.

5.Брудні чи зношені голівки.

6.Погана якість магнітної стрічки.

7.Погане розмагнічування стрічки.

8.Несправне джерело струму.

9.Несправний реєстратор.

10.Проведення контролю опору на полюсах 2-полюсних електродів.

11.Якісне розмагнічування стрічок, використаних у попередніх дослідженнях.

 



Переваги переносних портативних 
холтерів ЕКГ

1.Дозволяють заощадити час знаходження в чергах до кабінетів функціональної 
діагностики і робити ЕКГ в будь-який час і будь-якому зручному місці
2.Легкі в користуванні
3.Результати проведеного ЕКГ зберігаються в пам'яті поряд з попередніми 
дослідженнями, можуть виноситися на монітор приладу, передаватися на 
комп'ютер і дистанційно відправлятися в діагностичний центр
4.Габарити і вага



Недоліки апаратів довготривалого 
моніторування ЕКГ

• Використання для запису ЕКГ електромагнітної стрічки, яка має свої недоліки: 
1) величина касети зі стрічкою обмежує розміри реєстратора; 
2) стрічка вимагає відповідної обробки перед кожним дослідженням; 
3) одна стрічка може бути використана 6–7 разів; 
4) обов’язковим є постійне очищення голівок реєстратора і відтворюючого приладу; 
5) обмеженість діапазону частот; 
6) існує можливість фальсифікованого запису у випадку порушення швидкості руху 
стрічки або її низької якості.



Вимоги до каналу реєстрації 
електрокардіограми при розробці 

пристрою
1.Реєстрація електрокардіограми в умовах рухової активності ;
2.Мінімальна кількість електродів (тільки 1 відведення);
3.Використання нагрудного датчика, дає можливість отримати потужний сигнал;
4.Придушення синфазної перешкоди;
5.Аналіз варіабельності серцевого ритму.

      Винахід відноситься до медичної техніки і може 
бути використано для безперервного моніторингу ЕКГ з 
можливістю автоматичної передачі кардіодіагноза по 
каналу зв'язку в разі виникнення критичної ситуації.



Висновок

       Таким чином, напрями вдосконалення холтерівських систем полягають в наступному:

- збільшенні точності автоматичного аналізу;

- зменшення часу, необхідного для обробки одного дослідження;

- зменшення кількості ручних операцій, необхідних для обробки одного дослідження, аж до 

повної автоматичної обробки;

-подальше вдосконалення інтерфейсу систем виділення найбільш клінічно значимих подій, 

параметрів і ділянок ЕКГ.

      Запропоновані рекомендації з використання холтерівського моніторування ЕКГ є погодженою 

думкою вітчизняних експертів щодо застосування цієї методики. Дані рекомендації містять 

показання до застосування методики, поняття «норми», класифікації виявлених порушень ритму, 

критерії ефективності лікування, проаритмогенного ефекту, стандартизоване заключення про 

результати дослідження. 









ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
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