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Анотація. Розроблено пристрій для вимірювання вологості з вологочутливим резистивним елементом 

HR202. На основі математичного моделювання електричних характеристик розробки отримано аналітичні 

вирази для функції перетворення та рівняння чутливості. Експериментально встановлено, що збільшення 

температури навколишнього середовища при діапазоні відносної вологості W=30÷85%  приводить до 

розширення діапазону генерації автогенераторного перетворювача вологості і до збільшення чутливості 

пристрою до вимірюваної величини. Діапазон генерації автогенераторного перетворювача вологості при 

температурі T=20 °С набуває значення 823 кГц (середнє значення чутливості – 16,18 кГц/%).  
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резистивний елемент,  функція перетворення, рівняння чутливості.  

 

Abstract. A device for measuring humidity with a moisture-sensitive resistive element HR202 has been developed. 

Based on the mathematical modeling of the electrical characteristics of the development, analytical expressions for the 

transformation function and the sensitivity equation are obtained. It is experimentally established that the increase in 

ambient temperature in the range of relative humidity W = 30 ÷ 85% leads to an expansion of the generation range of 

the autogenerator humidity converter and to an increase in the sensitivity of the device to the measured value. The 

generation range of the autogenerator humidity converter at a temperature T = 20 ° C becomes 823 kHz (average 

sensitivity value - 16.18 kHz /%). 

Keywords: humidity measuring device, frequency converter, moisture-sensitive resistive element, conversion 

function, sensitivity equation. 

 

Вступ  

Важливою різновидністю вимірювальних перетворювачів є сенсори вологості. В Україні 

вимірювання вологості є одним із поширених напрямків вимірювань фізичних величин. Тому досить 

важливим завданням сучасного приладобудування та контрольно-вимірювальної техніки є вибір 

надійних методів вимірювання вологості для різних виробництв, створення вимірювальних приладів 

необхідної точності, стабільності та швидкодії, а також дослідження впливів на результат вимірювань 

всієї сукупності факторів, які супроводжують вимірювальний процес  [1–4]. 

Нині розроблено різноманітні варіанти сенсорів для контролю мікровологості газоподібних та 

рідких середовищ і відносної вологості в промислових приміщеннях. Однак, незалежно від 

конструктивного виконання первинних перетворювачів їх метрологічні характеристики (поріг 

чутливості, точність, діапазон вимірювань, постійна часу тощо) визначаються насамперед фізико-

хімічними і адсорбційними властивостями використаного сорбенту, які залежать від технології 

формування плівки сорбенту. Перспективним науковим напрямком в цій сфері є створення частотних 

пристроїв вимірювання вологості  на основі напівпровідникових структур з від’ємним опором, в 

розвиток теорії якого значний здобуток внесли вітчизняні та закордонні вчені. Саме використання 

частотного принципу перетворення «вологість-частота» в поєднанні з технологією мікроелектроніки 

сприяє підвищенню метрологічних та економічних показників перетворювачів вологості, 

виготовлених у вигляді гібридних інтегральних схем [3, 4]. Отже, розробка та практичне 

застосування таких пристроїв є актуальною задачею. 

 

Теоретичні та експериментальні дослідження 

Встановлено, що технічний рівень сенсорних систем вологості залежить насамперед від технічних 

розробок перетворювача, а саме його чутливих елементів, конструктивного рішення, принципу дії та 



технології виготовлення [5 – 8]. Це мотивує для реалізації подальших досліджень. Метою 

дослідження є розробка пристрою з частотним виходом для вимірювання вологості  на основі 

напівпровідникових структур з від’ємним опором (рис. 1). Експериментальним зразком слугував 

вологочутливий резистивний елемент HR202.  

 
Рис. 1. Електрична схема пристрою з частотним виходом для вимірювання вологості   

Без знання параметрів перетворювачів вологості неможливо їх створити, тому задача полягала в 

розробці математичної моделі, на основі рішення якої будуть визначені функція перетворення та 

рівняння чутливості. На основі електричної схеми пристрою з частотним виходом для вимірювання 

вологості  (рис. 1), по колу позитивного зворотного зв’язку визначено рівняння, на основі якого 

отримано аналітичний вираз функції перетворення: 
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Позначення, які використовувались в аналітичних виразах, а саме: ( )WR W  – вологочутливий 

резистивний елемент; 1L  – індуктивність коливального контуру; ebC – ємність p-n-переходу емітер-

база; cbC – ємність p-n-переходу колектор-база; dsC  – ємність стік-витік. 

На основі виразу (1) теоретично розраховано та експериментально досліджено функції 

перетворення пристрою для вимірювання вологості. Експериментальні дослідження проводились при 

різних значеннях температури навколишнього середовища (рис. 2). 

 
Рис. 2. Експериментальні та теоретичні залежності частоти генерації від зміни  відносної вологості повітря:  

1 – Т=20 °С; 2 –Т=30 °С; 3 –Т=40 °С; 4 –Т=50 °С 

В результаті експериментальних досліджень встановлено, що збільшення температури 

навколишнього середовища при діапазоні відносної вологості 30 85%W    приводить до 

розширення діапазону генерації автогенераторного перетворювача вологості, що в свою чергу 

збільшує чутливість перетворювача при збільшені температури навколишнього середовища. Таким 

чином, результати досліджень показали: 823 кГц ( 20T  °С, 30 85%W   ); 1026 кГц ( 30T  °С, 

30 85%W   );1194 кГц ( 40T  °С, 30 85%W   ); 1323 кГц ( 50T  °С, 30 85%W   ). 



Експериментальні та теоретичні залежності чутливості від зміни відносної вологості та 

температури досліджуваного середовища розробленого пристрою з частотним виходом для 

вимірювання вологості  з  вологочутливим резистивним елементом показали, що збільшення 

температури навколишнього середовища при діапазоні відносної вологості 30 85%W    приводить 

до збільшення чутливості. Середні значення чутливості при різних температурах навколишнього 

середовища: від 5,02 кГц/%  до 21,2 кГц/%  ( 20T  °С, 30 85%W   ); від 5,7 кГц/% до 24,9 кГц/%       

( 30T  °С, 30 85%W   ); від 7,2 кГц/% до 28,05 кГц/%    ( 40T  °С, 30 85%W   ); від 8,3 кГц/%  до 

37,4 кГц/%  ( 50T  °С, 30 85%W   ). 

 

Висновки 

Розроблено пристрій з частотним виходом для вимірювання вологості  з  вологочутливим 

резистивним елементом HR202. Проведено математичне моделювання пристрою, на основі якого 

визначено аналітичні вирази функції перетворення та рівняння чутливості. Експериментально 

встановлено, що збільшення температури навколишнього середовища при діапазоні відносної 

вологості W=30÷85% приводить до розширення діапазону генерації автогенераторного 

перетворювача вологості і до збільшення чутливості пристрою до вимірюваної величини – відносної 

вологості. Діапазон генерації автогенераторного перетворювача вологості при температурі T=20 °С 

набуває значення 823 кГц (середнє значення чутливості – 16,18 кГц/%), а при температурі T=50 °С – 

1323 кГц (середнє значення чутливості – 29,10 кГц/%). 
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