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 Метою є розробка пристрою оперативного 

автокалібрування лінійності АЦП, який працює  на кодах 

золотої пропорції, що забезпечують одну лінію 

інформаційного зв’язку. 

 

 Для досягнення поставленої мети було розв'язано 

ряд таких задач: 

 

 Аналіз технічного завдання; 

 Розгляд літературних джерел по виконанню математичних 

операцій в системі числення золотої пропорції; 

 Розробка алгоритму роботи блока керування; 

 Розробка структурної організації пристрою.  

 



Існуючі методи мають такі недоліки: 

  під час автокалібрування не виконується аналого-

цифрове перетворення сигналу від давача;  

  перехід  в  режим  автокалібрування  не  залежить  

від  величини похибки, тому у проміжку між моментами 

автокалібрування похибка перетворення може 

перевищувати допустимі значення. 









Проведено аналіз технічного 

завдання; 

Розроблено структурну організацію 

блока обчислення похибки 

Розроблено алгоритму роботи блока 

керування; 

Розроблено структурної організації 

пристрою.  



Дякую за увагу! 


