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Зм Арк № докум. Підпис Дата

Арк
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 Перевір.

 Т. Контр.  

 Н. Контр  

 

Літ.

Аркушів

 Реценз.  

Маса Масштаб

Затверд.

ВНТУ, гр. МА – 15сп

Тимчик С. В.

08-35.ДП.823.01.000Е1

08-35.ДП.823.01.000.Е1

Косенко

Тимчик С. В.

Тимчик С. В.

Злепко С.М.

Розробка конструкіції приладу для  

низькочастотної магнітотерапії
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Зм Арк № докум. Підпис Дата

Арк

 Розроб.

 Перевір.

 Т. Контр.  

 Н. Контр  

 

Літ.
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 Реценз.  

Маса Масштаб

Затверд.
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Тимчик С. В.
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Косенко

Тимчик С. В.
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Розробка конструкіції приладу для  

низькочастотної магнітотерапії
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Зм Арк № докум. Підпис Дата

Арк

 Розроб.

 Перевір.

 Т. Контр.  

 Н. Контр  

 

Літ.

Аркушів

 Реценз.  

Маса Масштаб

Затверд.

ВНТУ, гр. МА – 15сп

Тимчик С. В.

08-35.ДП.823.01.000

08-35.ДП.823.01.000

1.* Розмір для довідок.

2.  Плату виготовити позитвним методом.

3.  Крок координатної сітки 2.5 мм. 

4.  Конфігурацію провідників витримати по координатній сітці.

5.  Провідники умовно позначені суцільними лініями виконати 

    шириною 1+0,1 мм, в вузьких місцях 0,5 мм. 

6.  Відстань між провідниками не менше 0,8мм, в вузьких 

    місцях - 0,4мм.

7.  Плата повинна відповідати ГОСТ23752-79.

Умовне позначення

отвору

Діаметр

отвору, мм

Наявність

металізації

в отворі

Діаметр

контактної

площадки, мм

2,20,6+0,1

Кількість

отворів

470є

2,0+0,1

є
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0,8+0,1

немає

3,5 24

(   )
Rz40
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*
7

8

Таблиця 2

Параметри друкованого рисунку

Розміри, мм

в широких місцях у вузьких місцях

Ширина провідника

Відстань між провідниками 0,8 0,4

1,00 0,5

Таблиця 1

1
0

0

Косенко

Тимчик С. В.

Тимчик С. В.

Злепко С.М.

Розробка конструкіції приладу для  

низькочастотної магнітотерапії

Топологія друкованої плати
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Зм Арк № докум. Підпис Дата

Арк

 Розроб.

 Перевір.

 Т. Контр.  

 Н. Контр  

 

Літ.

Аркушів

 Реценз.  

Маса Масштаб

Затверд.

ВНТУ, гр. МА – 15сп

Тимчик С. В.

08-35.ДП.823.01.000.СК

08-35.ДП.823.01.000.СК

1.* Розмір для довідок.

2.  Розмір забезпечується робочим інструментом.

3.  Друковані провідники умовно не показані. 

4.  Паяти: припой ПОС-61 ГОСТ 21931-79.

5.  Установку елементів проводити за ОСТ 4ГО. 010.030-81. 

6.  Плату після зборки покрити емаллю ЕП-872, колір білий,                    ТУ6-10-1539-76.

7. Елементи, позначені на кресленні, виносок позицій не мають. 
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Розробка конструкіції приладу для  

низькочастотної магнітотерапії

Складальне креслення друкованої 

плати
Тимчик С. В.

Тимчик С. В.

Тимчик С. В.

Косенко
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Зм Арк № докум. Підпис Дата
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 Н. Контр  

 

Літ.

Аркушів

 Реценз.  

Маса Масштаб

Затверд.

Косенко

Розробка приладу для 

низькочастотної магнітотерапії

Корпус

ВНТУ, гр. МА – 15сп

Тимчик С. В.

Тимчик С. В.

Тимчик С. В.
Злепко С. М.

08-35.ДП.823.01.000СК

08-35.ДП.823.01.000.СК
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Схема для моделювання із потенціалами в контрольних точках 

Температурний аналіз схеми Перехідна характеристика схеми Параметричний аналіз схеми 



Дякую за увагу! 


